Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível 11268 
Sinônimos 


Sistema de Vídeo-endoscopia Digestiva OU Colonoscopia OU Duodenoscopia OU 
Gastroscopia OU Broncoscopia, Sistema de video endoscópio OU Ureteroscopio 
Flexível 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Sistema de Vídeo Endoscopia flexível para observação e biópsia de pacientes. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 272.138,00 


Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastroscópio, 01 Video Colonoscópio e acessórios. 
Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição (HD), que possua magnificação digital, Wide Screen e sistema de captura de imagens (através de 
pendrive, HD externo, cartão de memória ou computador). Com sistema de balanço de branco (White balance), ajuste de vermelho e azul independentes, sistema de realce de imagem 
e sistema de shutter manual ou automático. Deve ter dispositivo de congelamento de imagens (freeze scan). Deve possuir controle automático de ganho e possibilidade de inserção de 
dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Saída de vídeo compatível com a imagem HD. Fonte de iluminação LED ou Xênon com potência compatível a 300W, com 
sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xênon).Monitor de Vídeo: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 24 polegadas, 
com resolução de mínima de 1920 x 1080 pixels. Com ajuste de brilho e sistema de cor PAL / NTSC. Entrada de vídeo compatível com a processadora de imagens. Vídeo Gastroscópio 
flexível eletrônico com CCD ou CMOS Colorido, compatível com a processadora descrita, com sistema ótico com campo de visão frontal. Ângulo de visão de aproximadamente 140 
graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, de 90 a 120 graus para baixo no mínimo e de 100 a 120 
graus no mínimo para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,8 (+/- 1mm), diâmetro distal de aproximadamente de 9,8 (+/- 1mm), e diâmetro 
aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de aproximadamente 1.050mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm. Vídeo Colonoscópio flexível 
eletrônico com CCD ou CMOS Colorido, compatível com a processadora descrita., sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, com 
profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm (+/- 1mm), ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm (+/- 1mm) e 
canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho de 1600 a 1700 mm no mínimo, comprimento total de 1990mm a 2010mm no mínimo. 
Acessórios que acompanham o sistema: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o 


sistema em caso de falta de energia elétrica, cabos de conexão para o sistema, maletas para transporte, sendo 01 para o Gastroscópio e 01 para o Colonoscópio, pinças para biópsia 
fenestradas, sendo 04 para o Gastroscópio e 04 para o Colonoscópio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito 
funcionamento do equipamento. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Além de descrever o endoscópio flexível, também deve-se especificar no mínimo os 
seguintes itens: 01 fonte de luz (informando o tipo de lâmpada e potência em watts), 01 
processadora de vídeo , 01 Monitor (informando tamanho e resolução). É facultativo 
descrever o Rack (armário) onde ficarão os equipamentos e o cabo óptico. Não é 
passível de aprovação apenas os tubos flexíveis ( endoscópios: colono, gastro, bronco), 
este item contempla o sistema completo. 


*NÃO é permitida a configuração com tecnologia de capsula endoscópica, 
ecoendoscopia. 


Ambientes v 
Programa Estratégico / Componente v 
Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 
Arthimed Ind e Com Prod Medico Hospitalar http://www.arthimed.com.br (11)50931726 
BOSTON SCIENTIFC http://www.bostonscientific.com.br (61)08000162724 
FUJIFILM DO BRASIL LTDA. http://www fujifilmamericas.com.br/ (11)50914000 
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. http://www.olympusamericalatina.com (11)30466400 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot(msaude.gov.br 


